Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Poznaniu

Poznan, dnia 25 maja 2023 r.
HK.9011.6.64.2023.MM

DECYZJA

Na podstawie art. 1137 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarne;j
(Dz. U. z 2023 r. poz. 338), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z pézn. zm.), art. 12 ust. 4 oraz art. 12a ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekéw (Dz. U. z 2023 r. poz. 537), § 9 ust. 1, rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7 kwietnia 2023 r. -~EKOLAB”
Sp. z0.0., ul. Potudniowa 5, 62-006 Kobylnica

zatwierdzam
laboratorium ,EKOLAB” Sp. z 0.0., ul. Potudniowa 5, 62-006 Kobylnica do wykonywania
badan wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, w zakresie parametréw i metod
badawczych, okreslonych w zalaczniku nr 1 do niniejszej decyzji, ktory to zalgcznik stanowi

jej integralng cze$é
—w terminie: do dnia 25 maja 2024 r.

UZASADNIENIE
Na podstawie wniosku z dnia 7 kwietnia 2023 r. EKOLAB Sp. z 0.0., ul. Potudniowa 5, 62-006
KobyInica, zalaczonej do niego dokumentacji, jak réwniez raportu z kontroli z dnia 8 maja
2023 r., sporzadzonego przez pracownikéw Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne;j
w Koninie, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu stwierdza, ze laboratorium
EKOLAB Sp. z o0.0., ul. Potudniowa 5, 62-006 Kobylnica spelnia wymagania w zakresie
parametr6w i metod badawczych, okreslonych w zatgczniku nr 1 do niniejszej decyzji, ktory to
‘zalqcznik stanowi jej integralng cze$¢. Wobec powyzszego Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Poznaniu stosownie do zapisu art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.

0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (Dz. U. z 2023 r.
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poz. 537), ktory stanowi, ze: , Badanie pobranych probek wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi mogg wykonywac laboratoria Panstwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria
0 udokumentowanym systemie jakoSci prowadzonych badan wody, zatwierdzonym przez
Panstwowgq Inspekcjg Sanitarng” oraz na podstawie zapisu § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), ktéry stanowi, ze: ,, W ramach nadzoru nad laboratoriami
wykonujgcymi badania jakosci wody wlasciwy panstwowy powiatowy lub paristwowy graniczny
inspektor sanitarny moze dokonac kontroli laboratorium przed zatwierdzeniem, o ktorym mowa
w art. 12 ust. 4 ustawy, w zakresie udokumentowania systemu jakosci prowadzonych badan
wody, ktory powinien by¢ zgodny z wymaganiami zawartymi w aktualnym wydaniu norm

PN-EN ISO/IEC 17025”, postanowil jak w sentencji niniejszej decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwolania do Wielkopolskiego
Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznan,
za posrednictwem organu wydajacego decyzj¢, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Ponadto, przed uptlywem terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa

do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem doreczenia Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Poznaniu
osSwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron

postepowania decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

A7 OWY e, ladstwowy Powiatowy
P S ) oW

/ N\ Iuspektor Sanitanyd W Pozaaniu

N \ &% ; :

SN P A zup. J

AN ¢
e Margfn Wojtaszek
299 ;s

§ YRS S

\ 4
. WK

Otrzymuja:
1. EKOLAB Sp. z 0.0., ul. Potudniowa 5, 62-006 KobyInica
(za posrednictwem operatora pocztowego Poczta Polska S.A. oraz poczty elektronicznej, e-mail:
ekolab@ekolab.pl)
2. aa
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Zalgcznik nr 1

do decyzji Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu

z dnia 25 maja 2023 r., znak: HK-WPS.9011.6.64.2023.MM

: Zakres Metoda
Identyfikacja normy :
Lp. Parametr /procedury badawczej/ RGswasia RREOgY Urgana
metody tak/nie
! v PN-ISO 7887:2012 Leldimg el £
2 Metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 0,1 -200 NTU Tak
3 Jon amonowy PN-ISO 7150-1:2002 0,1 —400 mg/1 Tak
4 Indeks nadmanganiowy PN-EN ISO 8467:2001 0,5 —300 mg/l Tak
5 Mangan PN-EN ISO 11885:2009 0,02 — 10 mg/1 Tak
6 Zelazo PN-EN ISO 11885:2009 0,1 —=30 mg/l Tak
EKOLAB/LB/PB-07 wyd. 2 Tak
7 Chlor wolny 2 dnia 20.02.2015 0,1 -2,5mg/l
8 pH PN-EN ISO 10523:2012 2-12 Tak
9 Przewodno$¢ PN-EN 27888:1999 10 uS/cm — Tak
elektryczna wiasciwa 6 mS/cm
PN-C-04554-4:1999
10 Magnez PN-ISO 6059:1999 2,00 — 600 mg/l Tak
11 Twardos¢ ogblna PN ISO 6059:1999 5 - 1500 mg/1 Tak
12 Sod PN-EN ISO 11885:2009 5—2000 mg/1 Tak
i Chiorki PN-EN ISO 10304-1:2009 | 0,5 — 500 mg/l Tk
14 Siarczany PN-EN ISO 10304-1:2009 0,5 - 500 mg/l Tak
15 Azotany PN-EN ISO 10304-1:2009 0,5 -200 mg/l Tak
16 Fluorki PN-EN ISO 10304-1:2009 0,1 -4 mg/l Tak
17 Antymon PN-EN ISO 17294-2:2016-11 0,5 —500 pg/l Tak
Tak
18 Arsen PN-EN ISO 17294-2:2016-11 1—-100 pg/l
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19 Bor PN-EN ISO 17294-2:2016-11 10 —2000 pg/l Tak
20 Chrom PN-EN ISO 17294-2:2016-11 2 —500 pg/l Tak
21 Glin PN-EN ISO 17294-2:2016-11 2-500 pg/l Tak
3 R PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | %3 =200 ne/l Tok
23 Miedz PN-EN ISO 17294-2:2016-11 10 —2000 pg/l Tak
24 Nikiel PN-EN ISO 17294-2:2016-11 1 -500 pg/l Tak
25 Otéw PN-EN ISO 17294-2:2016-11 0,5 -500 pg/l Tak
26 Rteé PN-EN ISO 17852:2009 0,1 —10 pg/l Tak
27 Selen PN-EN ISO 17294-2:2016-11 1-10 pg/l Tak
28 Srebro PN-EN ISO 17294-2:2016-11 0,5 —50 pg/l Tak
29 Benzo(a)piren PN-EN ISO 17993:2005 0,005 -2 pg/l Tak
30 Benzo(b)fluoranten PN-EN ISO 17993:2005 0,005 -2 pg/l Tak
31 Benzo(k)fluoranten PN-EN ISO 17993:2005 0,01 -2 pg/l Tak
32 Benzo(g,h,i)perylen PN-EN ISO 17993:2005 0,01 -5 pg/l Tak
33 | Indeno(1,2,3-c,d)piren PN-EN ISO 17993:2005 0,01 -5 pg/l Tak
34 Suma WWA PN-EN ISO 17993:2005 0,01 -2 pg/l Tak

Padstwowy Powis
Laspektor Sapitamy ¢
Zup.
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